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> 1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

141. ;Qué es el kit de actualizacion BASICBilly+?

El kit de actualizacion se instala en el maniqui de soporte de constantes vitales Billy como un kit de sensor que proporciona informacion sobre la accion de
CPR en tiempo real para poder realizar un entrenamiento prdctico completo. La respuesta de CPR puede recibirse en tiempo real conectando el kit instalado
a las aplicaciones mdviles. La aplicacién proporciona informacion sobre compresién (profundidad, retroceso, tasa), respiracion (volumen) y tiempo sin
intervencién en tiempo real. La informacion de respuesta y evaluacién cumple las normas de las pautas mds recientes de AHA (American Heart Association).
El kit complementario de CPR para el kit de actualizacion BASICBIlly+ incluye una app de estudiante y una app de instructor.

Claves del kit de actualizacién

<» 0 ® T T
2019 AHA \
/ \ O, © (©) 00
— + KON » |
{___— ]
Czﬂqui?églﬂgh Real-time feedback Quantitative measurement Intuitive system
Kit complementario de CPR para estudiante Kit complementario de CPR para instructor
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> 2. COMPONENTES DE BASICBilly+

21. Equipo

Kit de actualizacion BASICBilly+
El kit de actualizacién envia datos de compresion y respiracién en tiempo real a la aplicacion del dispositivo mavil.

Sensor de compresion

Pilas (2 AA)
Moddulo de
respiracion
Bolsa pulmonar Adhesivos de identificacién por color
La bolsa pulmonar se conecta al médulo de respiracién y puede medir el Los usuarios pueden utilizar los adhesivos de identificacion por color
volumen y el ritmo respiratorio. para designar su BASICBIlly+ durante la configuracién inicial de la primera

conexién. (Consulte la seccién 5 para obtener mds informacién.)

Soporte para sensor de mddulo de respiracion

o

Bolsa pulmonar
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2.2. Aplicaciones de software para BASICBilly+

Aplicacion para estudiante del kit complementario de CPR
La app de estudiante es un software de aprendizaje que analiza la CPR realizada por el alumno en tiempo real e informa al respecto.

« Mide la ejecucion de la CPR e informa en tiempo real.
« Guarda los datos medidos y les asigna una puntuacién.
« Revisa y exporta la puntuacion almacenada.

Aplicacion para instructor del kit complementario de CPR
La app de instructor es un software de formacion que permite supervisar la CPR realizada por uno o varios alumnos en tiempo real y facilita la evaluacién,
grabacion y gestién de los resultados.

« Puede conectarse a 6 maniquies simultdneamente.

« Mide la ejecucion de la CPR e informa al respecto.

« Guarda los datos medidos y les asigna una puntuacién.
« Revisa y exporta la puntuacion almacenada.

Dispositivos y versiones compatibles

Dispositivos Android Dispositivos iOS
Dispositivos comercializados después de 2017 iOS 11.0 o superior
Android 6.0 (Marshmallow) o posterior BLE 4.2 o superior

BLE 4.2 o posterior
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> 3. INSTALACION DEL EQUIPO

3.1. Instalacion del kit de actualizacion BASICBilly+

1) Quite los dos tornillos de la espalda del maniqui. Si su version no lleva tornillos, continde en el
paso siguiente.

2) Retire la piel del maniqui'y desmonte la pieza situada junto al muelle del maniqui. Guardela aparte
o deséchela.

3) Retire la Idmina protectora del adhesivo posterior del kit de actualizacién.

4) Instale el kit de actualizacién encajandolo en el bastidor dentro de BASICBIlly y asegurdndose de
‘ que el orificio del kit quede orientado hacia el muelle.

Si las pilas se colocan correctamente, el kit debe emitir un pitido para indicar que estd encendido.
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3.2. Instalacién de la bolsa pulmonar

1) Desmonte la boca del maniqui para que sea mds facil cambiar la bolsa pulmonar.

2) Retire la bolsa pulmonar que no lleva soporte para médulo de respiracion e instale la nueva bolsa
pulmonar incluida en el kit de actualizacién.

VIEJA NUEVA

3) No olvide pasar el médulo de respiracién por el orificio superior izquierdo del bastidor del térax
cuando vuelva a montar este en el maniqui.

4) Fije el mddulo de respiracion al soporte para médulo de respiracion situado en la bolsa pulmonar.
Vuelva a colocar la piel del maniqui y asegurese de que la bolsa pulmonar no quede mal plegada.
iBASICBIlly+ ya estd listo para usarse!

7 MANIQUI DE SOPORTE DE CONSTANTES VITALES BASICBilly+ | INSTALACION DEL EQUIPO



MANIQUI DE SOPORTE DE CONSTANTES VITALES BASICBilly+

> 4. INSTALACION DEL SOFTWARE

4. Instalacion de las apps

— 1) Conéctese a App Store (iOS) o Google Play Store (Android).

2) Busque el kit complementario de CPR.
Q Kit complementario de CPR

3) Descargue la app de estudiante o de instructor.

Kit complementario
de CPR Estudiante

Kit complementario
de CPR Instructor

DESCARGARS
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> 5. PREPARATIVOS DE USO

5.1. Comprobacion de la alimentacion eléctrica del kit
Asegurese de que el kit emite un pitido cuando se colocan las pilas. El pitido indica que estd encen-
dido.

Si mientras el kit estd encendido no se realiza ninguna accién (compresién tordcica, administracion
de respiracién o ambas) durante mds de 10 minutos, se apagara autométicamente.

Para activar el maniqui, realice compresiones toracicas. Si vuelve a oir el pitido, BASICBIlly+ esta
activado. .

5.2. Conexion y configuracion inicial
La primera vez que se conecta BASICBilly+ hay que asignar la identificacion por color y calibrar la respiracion. Estas operaciones solo serdn necesarias
durante la conexién inicial del maniqui.

Cokr 0 Lo

Conexion inicial

l

Configuracion de la identifi- Calibracién del médulo de
cacion por color respiracion
(Consulte seccién 5.3) (Consulte secciones 6.2y 6.3)
5.3 ;Qué es la identificacion por color?
La identificacion por color ayuda a designar y diferenciar cada ejemplar de BASICBilly+. Los ‘ .

adhesivos de color y nimero asignan una identificacion tnica a cada maniqui. .

(\
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5.4. Asignacion de identificacion por color

*
& (- X
N e - 00 -

& x «

1) La primera vez que se conecta un kit BASICBIlly+ nuevo al kit complementario de CPR se inicia automdticamente la configuracién de la identificacién
por color. Durante la configuracion, el maniqui conectado emite un pitido cada 5 segundos para que el usuario pueda identificarlo.

2) Elija una combinacién de color y nimero para asignarla a este maniqui (es imprescindible elegir un color).

3) Cuando seleccione ‘Assign’ (Asignar), se completard la asignacién de la identificacion por color.

4) Pegue los adhesivos de color y nimero correspondientes a su maniqui.

5.5. Restablecimiento de identificacion por color
Es posible restablecer la identificacion por color para cada kit.

[App de estudiante] Siva”

- Para cambiar la identificacion por color, toque el icono de identifica- prap - A kanin
cion por color en el dngulo inferior izquierdo de la pantalla del maniqui
conectado, que se muestra en la pantalla principal.

- La identificacion por color también puede cambiarse con ‘Kit information’
(Informacidn del kit) en la pestafia ‘Settings’ (Configuracion).

[App de instructor] e
- Seleccione la franja de cada maniqui en la pestafia ‘Link’ (Enlace) y, a
continuacidn, elija ‘Change’ (Cambiar) en la franja de identificacién por s o
color.
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> 6. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA APLICACION

6.1. Menu de pestafias

App de estudiante del kit complementario de CPR

La app de estudiante del kit complementario de CPR consta de las pestafias siguientes.

frin)

éo Permite supervisar la ejecucion de la CPR en tiempo real.
Training
" Sirve para gestionar los registros de formacién guardados.
Results
@ Puede ajustar la configuracién aplicada a la sesién de formacidn, incluidas las pautas y el célculo de
" puntuacion.
8 e B Settings

App de instructor del kit complementario de CPR

La app de instructor del kit complementario de CPR consta de las pestafias siguientes.

&Q)\O Permite seleccionar el método de medicion y supervisar la ejecucién de la CPR en
. tiempo real.
Training
3
@ Muestra la informacién del maniqui conectado, para poder consultar el estado antes de impartir la
- sesion de formacidn.
Link
o
00 ) o ) . .
Puede gestionar préacticas guardadas, registros de evaluacion y listas de alumnos.
Data
o s @ Puede ajustar la configuracién aplicada a la sesién de formacidn, incluidas las pautas y el célculo de
s = o . ) puntuacién.
Settings
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6.2. Aprendizaje con la app de estudiante

- Y= § e - - —— § e -

1) Ejecute la app de estudiante del kit complementario de CPR y seleccione 'Connect Kit' en la pantalla principal.

2) Seleccione la ID de maniqui que desee en la lista para iniciar la conexién Bluetooth.

3) La primera vez que se conecta el kit a la app hay que calibrar el médulo de respiracidn. La pantalla de calibracion aparecera automaticamente.

*Administre un volumen de respiracién adecuado 5 veces como se indica en la pantalla y pulse el botdn 'Save'
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- T -
DR i e 4) Una vez establecida correctamente la conexién Bluetooth, la informacion del maniqui apare-
- cerd en la pantalla. Seleccione los elementos de evaluacidn: compresion solo o compresién y
respiracion.

* El sensor de respiracién se puede calibrar mediante el icono con forma de diana.

{é‘;‘-} Sensor de respiracién calibrado
v

s = . .z .
+‘§’_t+r+/— Sensor de respiracion no calibrado

* Puede elegir la forma de medicién

Hands-anly CPA Evaluacién basada solo en CPR manual.
Correentionsl CPR Evaluacion basada en CPR (30:2).

) Después de la sesion .| | o8

0 7

5) Cuando un usuario realiza una CPR, la aplicacién proporciona informacion sobre la compresién o la respiracion.

6) Al finalizar la CPR se mostraran las cifras correspondientes a los datos medidos.
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6.3. Formacion con la app de instructor

- = § e - - rem § -

1) Ejecute la app de instructor del kit complementario de CPR y seleccione 'CPR training' en la pantalla principal.

2) Al pulsar 'Connect Kit' apareceran los kits disponibles para conexién.

- ] o e - - ] o e - =i ] o e -

3) Seleccione en la lista el ejemplar de BASICBIlly+ que desea conectar y espere a que se establezca la conexién Bluetooth.

4) Una vez establecida la conexién, pulse el botén 'Done' para terminar de buscar otros maniquies.
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-] ]
= =

5) La primera vez que se conecta el kit a la app hay que calibrar el sensor de respiracién. La pantalla de calibracion aparecerd automaticamente.

*Administre un volumen de respiracién adecuado 5 veces como se indica en la pantalla y pulse el botdn 'Save'

Una vez establecidas correctamente las conexiones Bluetooth, los estudiantes apareceran en la
ok e e pantalla.

* El sensor de respiracién se puede calibrar mediante el icono con forma de diana.

e . .z .
ﬁaf— Sensor de respiracion no calibrado

* Puede elegir la forma de medicién

fancs-only CPA Evaluacion basada solo en CPR manual.

“ 4 Correentionsl CPR Evaluacion basada en CPR (30:2).
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7) La app de instructor del kit complementario de CPR puede supervisar hasta 6 alumnos. Durante la evaluacién puede afiadir un kit mediante el icono
del angulo superior derecho.

*Consulte '7.1 IU de respuesta de compresién y respiracion' para obtener informacién sobre la respuesta que aparece en la pantalla.

- e (L ] - e (L ]
L Trprieg < St 1
L s 1% e e LK
o du= 3L a v 101
& mong i R
1420w 70 154 & . =
T Ao 3 0 e .. )
o W2 BE i .
-~ 8 D - e
L]
i ;
1
ol § iy Ao e
1 51D q 53 1ml
2 a 2 (5] 2 o 2 &

8) Si un alumno tiene dificultades durante su formacidn prdctica, se le notificard en rojo en la franja de dicho alumno. Asi podrd seleccionar esa franja para
revisar su ejecucion de la CPR detalladamente.

*En la pantalla 'Detailed view' puede pulsar la flecha hacia atrds para regresar a la pantalla anterior, o bien elegir la identificacion por color de otro alumno
en la parte superior de la pantalla con el fin de ir a la vista detallada de ese otro alumno.
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9) Puede consultar los datos de ejecucién de la CPR en una vista resumida o una vista gréfica.

*Consulte '7.2. U gréfica (solo en app de instructor)' para obtener informacidon sobre la vista grafica.

Para conectar varios maniquies a la vez, selecciénelos en la lista por orden consecutivo y pulse el botdn 'Done' o 'Start' sin buscarlos
repetidamente.

Manikin . [j A Manskin . w A Manikin . o

Manikin a Manikin . a B Manikin . W
Manikin Q5247 Manikin 05247 Manikin 05247
Manikin Manikin Manikin

Si alguno de los kits no estd calibrado, aparecera enseguida la pantalla de calibracion para dicho kit.
Una vez realizada la calibracion, podrd conectar los maniquies ininterrumpidamente.

A Manikin . o L= A Manikin . o

B Manikin . W 35 ] B Manikin . W
Manikin 06247 -.T_-_'P,T_I\" ( {:_';} c Manikin 06247 J
T

Mandkin KRR A TP Mandkin
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> 7.1U DE RESPUESTA Y GRAFICA

71. U de respuesta de compresion y respiracion

ol T A Lt

Crewd |y 3112

A
g, Respuesta gréfica
[ ] —
Respuesta
Rocoll needed textual
Respuesta
ak B titativa
1OCFM &.3cm cuan
E
& e o)

7.2. U gréfica (solo en app de instructor)

Compresién
Compresién Retroceso
correcta necesario Tiempo sin intervencion

1cm A A
5cm v 600mL
6cm A A 400mL

3.0s

Compresion
muy fuerte

Compresion
muy débil

Respiracion correcta

60 160

3 9
600mL

4Sec.

1 Hands-off Time 1 400mL

39

Respiracion

Respiraciéon muy débil
v v
- -

54s

Respiracion  Duracién
muy fuerte
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Tasa de compresién
Tiempo transcurrido

Respuesta de retroceso

Profundidad de
compresion

Profundidad méxima
aplicada

Estado de entrada
de compresién

Temporizador

Maé&ximo volumen
administrado

Volumen de respiracion

Tiempo sin intervencion

Estado de entrada
de respiracién
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> 8. OTRAS CARACTERISTICAS

8.1. Consulta de datos guardados

Kit complementario de CPR para estudiante Kit complementario de CPR para instructor
- BEE - - BEE - - BEE - - BEE -
4 Duita (] < [To]
Results
Jan, 25, TO20 w10k (e A St (v,
e e — = il B e, I,
S e : o5 EE .
e 9 ! .T ".ll'lr- om e am .'EII 9 ""“ - fl - L.
bl u DB s b . o . E N fm e
=, W B ag A 5 LT T [ m w i i} n gB S— Y= 8d . -
i J— = " -
L7 ——— & 00 s W I v
95 ' - - 3
L i & i-a L [ - '_'1 ] P 4 : o
ne e
Pestafia 'Result' de la app de estudiante ~M Pestafia 'Data' de la app de Instructor
Results Data

Eliminacion del resultado de la lista (comtin a las apps de estudiante e instructor)

e - et
Rogus Rogus
T W T W
ot [ I T
i = i
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8.2. Exportacion de resultados/certificados en formato PDF

- EE o -
<
Jory, 25, 2020w 18 ;®
95
- o
eSS [T ]
g8 . Swaert
« wi O5 =
e
95 —— 2
et b
a iy

00 i

Puede imprimir los resultados o exportar archivos PDF a otras apps mediante el icono “Sharing” del dngulo superior derecho en los resultados individua-
les (detallados) de la app de estudiante/instructor.

Student Name ke L LI @ @

100 100 100 100

i by | 16 ek

GREPH | Contd

Student Name firi, I " o S =
eL (P 110 e T 20 100 100 100 100

T ] S
T
i Ly | 7

CERTIFICATE OF COMPLETION

? . = Tht ivtahe she & b vy
i Sty ateny Ve Mwwy
e
Jane Doe
SRR Mgl 103em MREe AOTe Bhew  1
H Sy ottt L Foiioming TS tramng
] I A M [y
¥ Uffor  MkEem 380 | 0 Bl P ity £
—_— ot A8 sl D018 B Mmook
= £l WPlae  d3ifas 200w Glke e Bk ARAEmI

TR e

[ T
PR sckd-on : inafnacior e

€

Hoja de resultados (izquierda) y certificado (derecha). Los certificados solo se pueden exportar desde la app de instructor.
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8.3. Cambio del nombre de maniqui

App de estudiante del kit complementario de CPR

=1J [T e ] =1J [T
CER g o 5, piughee < K inlo
e bl
A Manikm O
ety =
Y
T bramry R -
Co s T
a [ e—
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e _—y - 2]
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L8 =0 [ i-a L]

Para cambiar un nombre de maniqui, pulse el icono de |dpiz adjunto al nombre de maniqui.

App de instructor del kit complementario de CPR

=1J [T § i =1J [ LET J
s R Trrang £ e PR Ty
-lE'\.-\:r.‘.'. .l-\-\.-u-. i s o

) )
it | b - o Wl | a1 11
i g, S s, i g, S s,
2 &4 7 © 2 &4 7 ©

- e
e gy gy
A Manikin -
B e - ﬁ'@
Liwmn [ ! e
b w
o —
[ @
[ -
& & =

Tras cambiar el nombre
del maniqui, se guardard
en el kit para que el nuevo
nombre aparezca en la
siguiente conexidn.

El nombre de maniqui puede
tener hasta 15 caracteres
alfanuméricos.

Si accede a la lista de maniquies y desliza hacia la izquierda la franja cuyo nombre desea cambiar, aparecerd el botén 'Rename’. También puede cambiar

el nombre en la informacién del kit de la pestafia 'Link".
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8.4. Cambio del nombre de alumno (solo en app de instructor)

Cambio del nombre de alumno para cada franja

Puede cambiar el nombre de alumno relevante deslizando la franja hacia la izquierda.

*El nombre de alumno modificado se conserva durante la conexién vigente, y el resultado se guardara con el nuevo nombre.

Cambio del nombre de alumno para el resultado
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8.5. Revision de la informacion del kit conectado

Kit complementario de CPR para estudiante Kit complementario de CPR para instructor
T e e - T e e - Ty e e - T e e -
< T e
5.|‘l1EII'\g!-

A Wi -
1w e

B ik -
e e ] — i 5

Pestafia 'Links' (Enlaces) de la app de instructor
= Seleccione el maniqui deseado para consultar su informa-
cion detallada

Pestafia 'Settings' (Configuracion) de la app de estudiante
settings = ‘Kit Information’ (Informacidn del kit)

Sy

Recalibracion del médulo de respiracién desde la pantalla de informacién del kit
(comun a las apps de estudiante e instructor)

23 MANIQUI DE SOPORTE DE CONSTANTES VITALES BASICBilly+ | OTRAS CARACTERISTICAS



MANIQUI DE SOPORTE DE CONSTANTES VITALES BASICBilly+

8.6. Cambio de configuracion

Cambio de la configuracion de idioma.
Con 'English(US)' (Inglés (EE.U.U.) seleccionado, la profundidad se muestra en pulgadas.

- o — Los pardametros de CPR se pueden excluir o incluir con los pardmetros de compresién y respiracién en
Settings el célculo de puntuacion. Se puede ajustar la relacion de compresidn y respiracién. (Valor predetermi-
nado: 75:25)
Langyiagt
Se puede ajustar la velocidad del sonido del metrénomo que guia la compresién.
Seorn Calelation (solo en app de estudiante)

CORErIEBGn MBS

Se puede seleccionar la pauta y el tipo de socorro.

(e . X .
Se puede elegir el tipo de paciente.
Target Pacsnt - . . .
No estd disponible con todos los modelos de maniqui.
Cycin
Cuando se alcanza el nimero de ciclo establecido, la evaluacién termina automaticamente.
A erion Si se define en « (infinito), la medicién continuara hasta que el usuario la finalice.
Tutorisd
B Infgrmalion
Broath Cakbration Puede volver a ver el video explicativo.

e Puede modificar la informacion del kit y calibrar el sensor de respiracion.
(solo en app de estudiante)

Consulta de la versién actual de la app

- = § s T = § s
< reion
Sontings
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> 9. MANTENIMIENTO

9.1. Comprobacidn del nivel de bateria del kit

Constiltelo en la informacion del kit desde la pan- Conslltelo mediante 'Link' (Enlace) o
talla principal de 'Training' (Formacién) o mediante la informacién del maniqui en la app

'Settings' (Configuracion) en la app de estudiante. de instructor.
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> 10. SOLUCION DE PROBLEMAS

10.1. Preguntas frecuentes

P. La app no detecta el kit. }

R. 1) Efectldie una compresidn tordcica en BASICBIlly+ para activar el kit. Si no se emite un pitido, quite
las pilas y vuelva a ponerlas.

2) Si después de quitar y poner las pilas sigue sin sonar el pitido, cambie las pilas.

3) Si tras realizar las dos acciones anteriores sigue sin detectarse el kit, pdngase en contacto con el

servicio de atencidn al cliente de 3BScientific.

P. El kit de actualizacién parece estar encendido, pero la aplicacion no lo detecta.

R. Si se utiliza la app 'HeartiSense' en lugar de la app 'Add-on kit', no se puede conectar el kit. Busque "Add-on kit" en App Store o Google Store y
descarguela.

Kit complementario de CPR HeartiSense
Apps de estudiante/ x Apps de estudiante/
instructor instructor

P. Las pilas estdn bien colocadas, pero el kit no se activa siquiera tras aplicar compresion (o no emite el pitido).
R. 1) Cercidrese de que las pilas estdn bien colocadas. Si los polos de las pilas no tocan los electrodos, no se activara la alimentacidn eléctrica.

2) Cambie las pilas viejas por unas nuevas.

P. Aparece el mensaje "Low Battery" mientras se usa la app. T

R. Cambie las pilas viejas por unas nuevas. oK

P. Al administrar respiracion, el térax del maniqui se eleva (porque se llena de aire), pero la app no muestra ningun valor.

R. Revise y aseglrese de que el médulo de respiracion estd bien conectado a la bolsa pulmonar.

P. :Doénde puedo consultar informacion del software (firmware)?

R. En la app de estudiante, acceda a 'Settings' (Configuracién) > 'Kit Information' (Informacidn del kit) y seleccione 'Kit Software' (Software del kit).

En la app de instructor, acceda a la pestafia 'Link' (Enlace) y seleccione el kit cuya informacién desea consultar.
*Consulte la seccidn 8.5.

P. :Doénde puedo consultar la version de la app?

R. Vaya a 'Settings' (Configuracién) > ‘App Version' (Versién de app).
*Consulte la seccién 8.6.

26 MANIQUI DE SOPORTE DE CONSTANTES VITALES BASICBiIlly+ | SOLUCION DE PROBLEMAS



MANIQUI DE SOPORTE DE CONSTANTES VITALES BASICBilly+

10.2. Solucién de problemas

Sintoma

Causa

Solucién de problemas

Al intentar conectar con el kit aparece el men-
saje "Connection Failed".

D O bien se muestra este icono.

El mddulo de respiracion no funciona bien y
hay que sustituirlo.

Hace falta sustituir el médulo de respiracion;
pongase en contacto con el servicio de aten-
cion al cliente de 3BScientific.

El kit no deja de emitir el pitido aunque se
haya desconectado de la aplicacion.

Quizéa haya algo que obstruye la pieza del
sensor y provoca un error de activacion.

Elimine la obstruccién (cable del mdédulo del
kit, objeto, etc.) del sensor (el orificio del kit)
del kit.

El médulo de respiracién estd bien conectado,
pero se muestra un valor incorrecto.

El mddulo de respiracion es muy viejo y hay
que sustituirlo.

Hace falta sustituir el médulo de respiracion;
pongase en contacto con el servicio de aten-
cién al cliente de 3BScientific.

El valor de calibracién de respiracion guar-
dado quizd sea incorrecto, lo que impide
mostrar el volumen de respiracion adecuado.

Abra la pantalla 'Kit Information' (Informacién
del kit) y pulse el botén 'Calibration' (Calibra-
cion) para recalibrar el sensor de respiracion.

Durante la sesién de CPR se sigue perdiendo
la conexion con el kit durante 5 minutos y en
un radio de 5 m.
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El dispositivo mdvil utilizado no es compatible
con el kit.

Especificaciones técnicas recomendadas para

dispositivos moviles:

- i0S
Versién de sistema operativo 11 o superior,
iPhone 6 o posterior, iPod Touch de 62 gene-
racion o posterior, iPad de 52 generacién o
posterior, iPad mini 4 o posterior, iPad Air 2 o
posterior recomendados.

+ Android
Dispositivos comercializados después 2017
compatibles con la versién 6.0 del sistema
operativo (Marshmallow) o posterior, y BLE
4.2 o posterior

* Algunos modelos de gama baja pueden
tener problemas de conectividad incluso con
BLE 4.2 o posterior.

El software del kit estd obsoleto.

Consulte la seccién '8.5. Revision de la
informacion del kit' y seleccione 'Kit Software'
(Software del kit).

Si la versién de firmware es anterior ala 1.1.1
hay que actualizar. PGngase en contacto con el
servicio de atencion al cliente de 3BScientific.

Puede perderse la conexion si hay un obs-
tdculo entre el kit y el dispositivo mévil del
usuario.

Asegurese de que no hay obstdculos entre el
kit y el dispositivo mévil del usuario.
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> 11. GARANTIA

1. El fabricante ofrece una GARANTIA LIMITADA contra cualesquiera defectos de fabricacién o materiales con un uso normal durante un (1) afio a partir
de la fecha de compra. Todo componente del "Kit de actualizacion BASICBIlly+" que resulte defectuoso durante el periodo de garantia serd reparado
gratuitamente. El cliente serd responsable de los gastos de gestidn y envio al lugar que designe el fabricante.

2. El cliente debera presentar un justificante de la fecha de compra, el lugar de compray el precio de compra para poder recibir servicio en virtud de la
presente garantia limitada. Ningulin agente, representante o distribuidor del fabricante tiene autorizacién para alterar las obligaciones o restricciones de
esta garantia limitada.

3. EL UNICO RECURSO EXCLUSIVO DEL CLIENTE CONTRA EL FABRICANTE SERA LA REPARACION O LA SUSTITUCION DE LOS PRODUCTOS DEFEC-
TUOSOS SEGUN LO DISPUESTO EN LA PRESENTE. La reparacién de cualquier componente de un "Kit de actualizacién BASICBIlly+" no constituird una
ampliacidn de la presente garantia limitada ni el comienzo de un nuevo periodo de garantia limitada.

4. El fabricante se reserva el derecho a rehusar la prestacién del servicio de garantia o sustitucién cuando el fallo del producto sea debido a abrasion,
uso andmalo, uso indebido, manipulacion indebida, aplicacién indebida, accidente, negligencia, instalacién incorrecta, modificacion, uso de piezas o
accesorios no autorizados, ajustes o reparaciones efectuados por terceros ajenos al fabricante o a su agente autorizado, o cualesquiera otras causas
que no constituyan defectos de fabricacidon o de materiales. La presente garantia limitada no cubre fallos ni dafios y perjuicios causados por entornos
de uso o entornos de almacenamiento inadecuados, ni por desastres naturales o casos fortuitos. EL FABRICANTE NO SE HARA RESPONSABLE DE
DANOS INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE PUDIERAN PRODUCIRSE CON EL USO DEL "Kit de actualizacién BASICBiIlly+" O POR EL INCUMPLI-
MIENTO DE ESTA O CUALESQUIERA OTRAS GARANTIAS EXPRESAS O IMPLICITAS.

> 12. CONTACTO

s 3B Scientific

A worldwide group of companies

Espaia 3B Scientific, S.L.

C/ Ronda Narciso Monturiol 3 « Edif. ABM, Torre A, Despacho 8
46980 Paterna (Valencia) « Espafia

Tel.: 96 131 84 38 - Fax: 96 136 64 07

3bscientific.es « e3bs@3bscientific.com

© Copyright 2020 del manual de instrucciones y el disefio del producto: 3B Scientific GmbH, Alemania

© 2020. .LM.LAB. Inc. Todos los derechos reservados.
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